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Informacje dot. bezpiecze stwa nr 3 / 2014 

Producent: CODAN ARGUS AG 

Produkt: Pompa infuzyjna CODAN ARGUS 71XV, oprogramowanie steruj ce, wersja 5.06 

Pompa infuzyjna CODAN ARGUS 606S, oprogramowanie steruj ce, wersja 4.80 i 

4.81 

Temat: Niekompletno  projektu wdro enia szeregowego interfejsu komunikacyjnego 

Data: Wrzesie  2014 r. 

 

UWAGA: Personel kliniczny, personel serwisowy, mened erowie ryzyka 

Szanowny kliencie, 

Uprzejmie prosimy, o rozpowszechnienie tej informacji w ród wszystkich pracowników, 

odpowiedzialnych za obs ug  i konserwacj  produktów wymienionych powy ej. 

 

Ta informacja o bezpiecze stwie, dotyczy potencjalnych problemów z oprogramowaniem szeregowego 

interfejsu komunikacyjnego CODAN ARGUS 71XV i CODAN ARGUS 606S. Oba modele posiadaj  seryjny 

interfejs komunikacyjny, obs uguj cy odzyskiwanie danych z urz dzenia i przechowywania ich przez 

System Zarz dzania Danymi Pacjenta (PDMS) lub podobny. Potencjalne awarie oprogramowania, mog  

powodowa  wyst powanie b dów technicznych 2401 (A606S), 8001 lub 8124 (A71XV), w 

funkcjonowaniu zintegrowanych z nimi pomp. Wyst pienie b du spowoduje zatrzymanie infuzji, 

przej cie pompy w tryb awaryjny i w czenie sygna u d wi kowego i optycznego. B dy techniczne 

nale y rozwi zywa  poprzez ponowne uruchomienie pompy, powtórne wprowadzenie parametrów i 

wznowienie infuzji. 

 

Przerwy i opó nienia w terapii, zwi zane s  z ryzykiem infuzji leków z potencjalnym spowodowaniem 

bólu, powa nych obra e  lub mierci. 

 

CODAN ARGUS AG wykry  t  potencjaln  usterk , podczas testów w ramach w asnych dzia a  

optymalizacyjnych.  

 

CODAN ARGUS AG naprawi  b d w wersji oprogramowania sterownika pompy, a mianowicie: 

• CODAN ARGUS 71XV, wersja 5.07 

• CODAN ARGUS 606S, wersja 4.82 

 

Przeprowadzenie niniejszej aktualizacji oprogramowania jest obowi zkowe dla wszystkich 

wymienionych jednostek, pod czonych do Systemu Zarz dzania Danymi Pacjenta (PDMS) lub 

podobnego. Aktualizacje dost pne s  na naszym serwerze. Proces instalacji wymaga CODAN ARGUS 

wersji  serwisowej 5.07. 

 

Po ka dej aktualizacji oprogramowania, nale y wykona  standardowy test bezpiecze stwa. 

 

  




