
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
<Znak: 92672766-FA>       13 kwietnia 2021 r. 
 
 
 
 

Pilna notatka dotycząca bezpieczeństwa - Pilne wycofanie wyrobu medycznego 
Stenty żylne VICI oraz VICI RDS™ 

 
 
 
 
Szanowna / Szanowny, 
 
 
Boston Scientific inicjuje procedure wycofania z rynku wszystkich serii/partii stentów żylnych VICI oraz VICI 
RDS™. Otrzymaliśmy zgłoszenia przypadków migracji stentu po jego implantacji. Wstępne dochodzenie 
wykazuje, że te produkty spełniają wymagania. Firma prowadzi dalsze dochodzenie w celu ustalenia które 
czynniki mogły spowodować niepożądane efekty. 
 
Niektóre z przypadków migracji stentów spowodowały konieczność interwencji endowaskularnej w celu 
zabezpieczenia lub usunięcia stentu. W cięższych przypadkach stent przemieścił się do serca co 
doprowadziło do potrzeby interwencji chirurgicznej. 
 
Boston Scientific zaleca aby pacjenci którym wszczepiono stenty żylne VICI kontynuowali rutynowe badania 
kontrolne i opiekę. Boston Scientific nie zaleca podejmowania żadnych dodatkowych działań jeżeli pacjenci 
nie mają żadnych powikłań lub objawów. Należy pamiętać, że dochodzenie firmy Boston Scientific w tej 
sprawie jest w toku a zatem może zostać wydane dalsze powiadomienie w celu podkreślenia dodatkowych 
zaleceń, które mogą być uzasadnione w zależności od ustaleń i/lub wyników trwającego dochodzenia. 
 
 
Nasze dane wskazują, że Państwa placówka otrzymała wadliwe produkty. W tabeli poniżej (Załącznik 1) 
podano pełną listę produktów objętych zawiadomieniem, zawierającą Opis Produktu, Numery 
Materiałowe (UPN), GTIN, i Numery Serii oraz datę ważności. Prosimy zauważyć, że jedynie numery 
materiałowe i serii podane w tabeli są objęte niniejszym zawiadomieniem. Żadne inne produkty firmy 
Boston Scientific nie są objęte niniejszym zawiadomieniem. 
 
Należy natychmiast zaprzestać dalszej dystrybucji i użycia jakichkolwiek pozostałych produktów 
objętych niniejszym zawiadomieniem. 
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INSTRUKCJE: 
 
 
1- Prosimy o natychmiastowe zaprzestanie stosowania produktów firmy Boston Scientific 
wymienionych w tabeli i usunięcie wszystkich wadliwych produktów, niezależnie od tego, gdzie są 
one przechowywane. Produkty należy odizolować w bezpiecznym miejscu do czasu zwrotu do firmy 
Boston Scientific. 
 
2- Prosimy o wypełnienie dołączonego Formularza weryfikacyjnego nawet jeśli nie posiadają Państwo 
żadnego produktu przeznaczonego do zwrotu. 
 
3- Po wypełnieniu, prosimy zwrócić Formularz weryfikacyjny do lokalnego Działu obsługi klienta firmy 
Boston Scientific, na numer «Customer_Service_Fax_Number» nie później niż do dnia 7 maja 2021 r. 
 
4- Jeśli posiadają Państwo produkty przeznaczone do zwrotu, należy zapakować je w odpowiednie 
opakowanie do wysyłki i skontaktować się z lokalnym Działem obsługi klienta firmy Boston Scientific 
pod numerem «Customer_Service_Tel», aby zorganizować zwrot. 
 
5- Prosimy przekazać niniejszy komunikat całemu personelowi medycznemu placówki, który musi posiadać 
tego typu wiedzę, oraz wszelkim placówkom, do których przekazano urządzenia mogące być objęte 
komunikatem (jeżeli ma to zastosowanie). Prosimy o dostarczenie firmie Boston Scientific szczegółowych 
informacji dotyczących urządzeń objętych komunikatem, które zostały przekazane innym placówkom (jeżeli 
ma to zastosowanie). 
 
Właściwe lokalne władze zostaną powiadomione o niniejszym zawiadomieniu. 
 
Wyrażamy ubolewanie z powodu wszelkich niedogodności, jakie mogą stwarzać podjęte działania, i 
doceniamy Państwa zrozumienie, ponieważ podejmujemy te działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
pacjentów i zadowolenia klientów. 
 
W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania pomocy odnośnie niniejszego dobrowolnego 
zawiadomienia dotyczącego wyrobu medycznego prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem 
Handlowym. 
 
Z poważaniem, 

 
Marie Pierre Barlangua     Załącznik: Formularz weryfikacyjny 
Dział Jakości  
Boston Scientific International S.A.  
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Załącznik 1 – Lista produktów 
 

 

Opis 
produktu 

Nr UPN GTIN Nr serii/partii 
Przedział 
terminów 
ważności 

VICI Venous 
StentTM 

Systems 

H749VEN121200 08714729968924 18080006 18070007 

31 sierpnia 2021 - 
31 stycznia 2024 

H749VEN121200 08714729968924 19050016 20010003 
H749VEN121200 08714729968924 19070016 19040010 
H749VEN121200 08714729968924 19080045 20100003 
H749VEN120600 08714729968900 19050014 19040008 
H749VEN120600 08714729968900 19080043 20110009 
H749VEN120600 08714729968900 20010001 

18080004 
H749VEN120600 08714729968900 19090047 
H749VEN120900 08714729968917 19050015 19040009 
H749VEN120900 08714729968917 19080044 18070006 
H749VEN120900 08714729968917 20010002 18080005 
H749VEN141200 08714729968955 19040007 20010006 
H749VEN141200 08714729968955 19050019 20020017 
H749VEN141200 08714729968955 19070007 18090004 
H749VEN141200 08714729968955 19090012 18080011 
H749VEN141200 08714729968955 20010007 19040006 
H749VEN141200 08714729968955 19120033 19080048 
H749VEN141200 08714729968955 19040013 20020016 
H749VEN140600 08714729968931 19040011 20020024 
H749VEN140600 08714729968931 19050017 18090001 
H749VEN140600 08714729968931 19070017 19030009 
H749VEN140600 08714729968931 19080046 20090026 
H749VEN140600 08714729968931 20010004 18070009 
H749VEN140900 08714729968948 18070008 19070018 
H749VEN140900 08714729968948 19040012 20020025 
H749VEN140900 08714729968948 19050018 20010005 
H749VEN140900 08714729968948 19080047 

18090002 
H749VEN140900 08714729968948 19090048 
H749VEN161200 08714729968986 19050022 20050015 
H749VEN161200 08714729968986 19070020 19030008 
H749VEN161200 08714729968986 19080050 18070011 
H749VEN161200 08714729968986 20020019 18080007 
H749VEN161200 08714729968986 20090007 20020020 
H749VEN160600 08714729968962 18090005 19080049 
H749VEN160600 08714729968962 19040014 20020021 
H749VEN160600 08714729968962 19050020 20090001 
H749VEN160600 08714729968962 19070019 18080010 
H749VEN160900 08714729968979 18090003 19050021 
H749VEN160900 08714729968979 18070010 19070009 
H749VEN160900 08714729968979 19070008 20080046 
H749VEN160900 08714729968979 19040015 20080047 
H74912120100 00852725008119 20090018 20020008 
H74912120100 00852725008119 19050008 20020023 
H74912120100 00852725008119 18100014 20050013 
H74912120100 00852725008119 18110015 20050020 
H74912120100 00852725008119 19010011 20070003 
H74912120100 00852725008119 18100006 20080017 
H74912120100 00852725008119 19030007 20090006 
H74912120100 00852725008119 19060027 20100002 
H74912120100 00852725008119 19070024 

20100007 
H74912120100 00852725008119 19010006 
H74912060100 00852725008096 20070001 19060010 
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Załącznik 1 – Lista produktów (cd.) 
 

Product 
Description 

UPN # GTIN Lot/Batch # 
Expiration Date 

Range 

VICI Venous 
StentTM 

Systems 

H74912060100 00852725008096 20080015 19110032 

31 sierpnia 2021 - 
31 stycznia 2024 

H74912060100 00852725008096 20080038 19120012 
H74912060100 00852725008096 19110005 19110033 
H74912060100 00852725008096 19010005 20020006 
H74912060100 00852725008096 18110019 20010010 
H74912060100 00852725008096 18100002 20050011 
H74912060100 00852725008096 19030019 20050018 
H74912060100 00852725008096 19030012 20050010 
H74912060100 00852725008096 19040017 20090016 
H74912060100 00852725008096 19040020 

20100001 
H74912060100 00852725008096 19070022 
H74912090100 00852725008102 20080039 19110035 
H74912090100 00852725008102 19110007 19110034 
H74912090100 00852725008102 18110018 20020007 
H74912090100 00852725008102 18110001 20020022 
H74912090100 00852725008102 18100005 20050019 
H74912090100 00852725008102 19030013 20050012 
H74912090100 00852725008102 19050005 20070002 
H74912090100 00852725008102 19060011 20080016 
H74912090100 00852725008102 19070023 20090017 
H74912090100 00852725008102 19010024 

20100008 
H74912090100 00852725008102 19110006 
H74914120100 00852725008140 20090004 19110012 
H74914120100 00852725008140 19090008 19110011 
H74914120100 00852725008140 18120001 19110014 
H74914120100 00852725008140 19010013 19110013 
H74914120100 00852725008140 18120002 20010011 
H74914120100 00852725008140 18110016 19120025 
H74914120100 00852725008140 19010014 19120024 
H74914120100 00852725008140 19010007 20020012 
H74914120100 00852725008140 19020013 20020009 
H74914120100 00852725008140 18110005 20020010 
H74914120100 00852725008140 18110002 20020011 
H74914120100 00852725008140 18100004 20020018 
H74914120100 00852725008140 19010012 20040001 
H74914120100 00852725008140 19010015 20030020 
H74914120100 00852725008140 18100008 20060001 
H74914120100 00852725008140 19020012 20060008 
H74914120100 00852725008140 19040001 20060009 
H74914120100 00852725008140 19040002 20080003 
H74914120100 00852725008140 19040024 20080022 
H74914120100 00852725008140 19060013 20080021 
H74914120100 00852725008140 19050009 20090005 
H74914120100 00852725008140 19070005 20090021 
H74914120100 00852725008140 19070006 20090020 
H74914120100 00852725008140 19080058 20110025 
H74914120100 00852725008140 19090017 20110024 
H74914120100 00852725008140 19080059 20110039 
H74914120100 00852725008140 19090018 20110040 
H74914120100 00852725008140 19090016 

21010006 
H74914120100 00852725008140 19080057 
H74914060100 00852725008126 19110010 20010015 
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Załącznik 1 – Lista produktów (cd.) 
 

Product 
Description 

UPN # GTIN Lot/Batch #  
Expiration Date 

Range 

VICI Venous 
StentTM 

Systems 

H74914060100 00852725008126 19110009 20010014 

31 sierpnia 2021 - 
31 stycznia 2024 

H74914060100 00852725008126 19010009 20030016 
H74914060100 00852725008126 18100015 20030017 
H74914060100 00852725008126 19010010 20030015 
H74914060100 00852725008126 18100001 20050022 
H74914060100 00852725008126 19040005 20050016 
H74914060100 00852725008126 19040018 20050021 
H74914060100 00852725008126 19030014 20070004 
H74914060100 00852725008126 19040021 20080018 
H74914060100 00852725008126 19060009 20080019 
H74914060100 00852725008126 19070014 20080026 
H74914060100 00852725008126 19090043 20080044 
H74914060100 00852725008126 19090044 20090019 
H74914060100 00852725008126 19100011 20110002 
H74914060100 00852725008126 19100010 

20080045 
H74914060100 00852725008126 19120013 
H74914090100 00852725008133 19090013 20010013 
H74914090100 00852725008133 19110028 20010012 
H74914090100 00852725008133 18110017 20020014 
H74914090100 00852725008133 19010023 20020015 
H74914090100 00852725008133 19010020 20020013 
H74914090100 00852725008133 18110006 20030018 
H74914090100 00852725008133 18100012 20030019 
H74914090100 00852725008133 18100009 20050023 
H74914090100 00852725008133 19020019 20050014 
H74914090100 00852725008133 19050006 20050024 
H74914090100 00852725008133 19060012 20080005 
H74914090100 00852725008133 19070011 20070006 
H74914090100 00852725008133 19070010 20070005 
H74914090100 00852725008133 19070012 20080020 
H74914090100 00852725008133 19070025 20100010 
H74914090100 00852725008133 19080060 20100011 
H74914090100 00852725008133 19080062 20100014 
H74914090100 00852725008133 19090015 20110001 
H74914090100 00852725008133 19080061 20100009 
H74914090100 00852725008133 19090014 20110003 
H74914090100 00852725008133 19110029 20110038 
H74914090100 00852725008133 19110030 20110037 
H74916120100 00852725008171 19100019 19100029 
H74916120100 00852725008171 19010029 19100030 
H74916120100 00852725008171 19010004 19100031 
H74916120100 00852725008171 19010031 19110008 
H74916120100 00852725008171 18100011 19120019 
H74916120100 00852725008171 18100007 19120020 
H74916120100 00852725008171 18110004 19120021 
H74916120100 00852725008171 18100017 19120034 
H74916120100 00852725008171 18110014 19120035 
H74916120100 00852725008171 19020001 19120036 
H74916120100 00852725008171 19010030 20010021 
H74916120100 00852725008171 18100018 20020004 
H74916120100 00852725008171 18110011 20010022 
H74916120100 00852725008171 19020005 20010025 
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Załącznik 1 – Lista produktów (cd.) 
 

Product 
Description 

UPN # GTIN Lot/Batch #  
Expiration Date 

Range 

VICI Venous 
StentTM 

Systems 

H74916120100 00852725008171 19020004 20010023 

31 sierpnia 2021 - 
31 stycznia 2024 

H74916120100 00852725008171 19020002 20010020 
H74916120100 00852725008171 19020011 20030001 
H74916120100 00852725008171 19030010 20060003 
H74916120100 00852725008171 19050013 20060004 
H74916120100 00852725008171 19040023 20010024 
H74916120100 00852725008171 19040004 20060006 
H74916120100 00852725008171 19050010 20060007 
H74916120100 00852725008171 19040003 20090003 
H74916120100 00852725008171 19050011 20090002 
H74916120100 00852725008171 19020003 20080025 
H74916120100 00852725008171 19050012 20090024 
H74916120100 00852725008171 19060036 20100012 
H74916120100 00852725008171 19060035 20100005 
H74916120100 00852725008171 19060037 20100006 
H74916120100 00852725008171 19060038 20090023 
H74916120100 00852725008171 19060040 20100013 
H74916120100 00852725008171 19060039 20100004 
H74916120100 00852725008171 19100022 20110045 
H74916120100 00852725008171 19100021 20110046 
H74916120100 00852725008171 19100020 21010004 
H74916060100 00852725008157 20030007 19090045 
H74916060100 00852725008157 20080023 19090046 
H74916060100 00852725008157 19100009 19100036 
H74916060100 00852725008157 19100008 19100037 
H74916060100 00852725008157 19010008 19120018 
H74916060100 00852725008157 19010025 20030008 
H74916060100 00852725008157 18100010 20020005 
H74916060100 00852725008157 18110007 20030006 
H74916060100 00852725008157 19030011 20030009 
H74916060100 00852725008157 19030022 20060002 
H74916060100 00852725008157 19030020 20080041 
H74916060100 00852725008157 19040019 20070007 
H74916060100 00852725008157 19040022 20080040 
H74916060100 00852725008157 19060014 20110004 
H74916060100 00852725008157 19060029 20080024 
H74916060100 00852725008157 19060028 20110041 
H74916060100 00852725008157 19070013 20090022 
H74916090100 00852725008164 20070008 19090049 
H74916090100 00852725008164 20070009 19090052 
H74916090100 00852725008164 19090051 19120003 
H74916090100 00852725008164 19100033 19100034 
H74916090100 00852725008164 18100013 19100035 
H74916090100 00852725008164 18120003 19120001 
H74916090100 00852725008164 18100016 19120002 
H74916090100 00852725008164 19010022 19110027 
H74916090100 00852725008164 18120004 20010016 
H74916090100 00852725008164 19020010 20010017 
H74916090100 00852725008164 18110003 20030002 
H74916090100 00852725008164 19010021 20020003 
H74916090100 00852725008164 19030028 20020001 
H74916090100 00852725008164 19030006 20020002 
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Załącznik 1 – Lista produktów (cd.) 
 

Product 
Description 

UPN # GTIN Lot/Batch # 
Expiration Date 

Range 

VICI Venous 
StentTM 

Systems 

H74916090100 00852725008164 19030015 20030003 

31 sierpnia 2021 - 
31 stycznia 2024 

H74916090100 00852725008164 19050007 20030005 
H74916090100 00852725008164 19050002 20030004 
H74916090100 00852725008164 19050004 20080010 
H74916090100 00852725008164 19060031 20080043 
H74916090100 00852725008164 19060030 20080042 
H74916090100 00852725008164 19080036 20080009 
H74916090100 00852725008164 19080035 20100016 
H74916090100 00852725008164 19080039 20100015 
H74916090100 00852725008164 19080038 20110005 
H74916090100 00852725008164 19080040 20110042 
H74916090100 00852725008164 19080037 20110006 
H74916090100 00852725008164 19090050 20110044 
H74916090100 00852725008164 19090053 20110043 

VICI RDSTM 
Venous 

Stent System 

H74912120790 00852725008201 20080007 20110010 

30 kwietnia 2021 - 
30 kwietnia 2023 

H749VER1212010 08714729969013 20040002 20080031 
H74912060710 00852725008188 20080006 

H749VER1206010 08714729968993 18050003 19100002 
H749VER1206010 08714729968993 19030002 

20080029 
H749VER1206010 08714729968993 19100013 

H74912090750 00852725008195 20070013 20090010 
H749VER1209010 08714729969006 19100014 20080030 
H749VER1209010 08714729969006 19120023   

H74914120790 00852725008232 20080011 20080012 
H749VER1412010 08714729969044 18050018 18060006 
H749VER1412010 08714729969044 20010019 19030004 
H749VER1412010 08714729969044 19070015 19080031 
H749VER1412010 08714729969044 19110017 

20030010 
H749VER1412010 08714729969044 20080034 

H74914060710 00852725008218 20080008  
H749VER1406010 08714729969020 19100017 19030003 
H749VER1406010 08714729969020 20080032 19080033 

H74914090750 00852725008225 20070012 20080002 
H749VER1409010 08714729969037 20010018 20080033 
H749VER1409010 08714729969037 19120022 19080034 
H749VER1409010 08714729969037 18060003 

18050017 
H749VER1409010 08714729969037 19100018 

H74916120790 00852725008263 20080004  
H749VER1612010 08714729971047 20080037 

H74916060710 00852725008249 20080013 
H749VER1606010 08714729969051 19060006 

20040003 
H749VER1606010 08714729969051 19100015 

H74916090750 00852725008256 20080001 
20090015 

H74916090750 00852725008256 20080028 
H749VER1609010 08714729969068 19060007 20080036 
H749VER1609010 08714729969068 19080032 

19030005 
H749VER1609010 08714729969068 19100016 
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Prosimy o wypełnienie tego formularza, nawet jeśli nie posiadają Państwo żadnych wadliwych produktów, i 
przesłanie pod: «Customer_Service_Fax_Number» 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formularz weryfikacyjny – Pilne wycofanie wyrobu medycznego 
Stenty żylne VICI oraz VICI RDS™ 

92672766-FA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Potwierdzamy otrzymanie zawiadomienia dotyczącego bezpieczeństwa w dniu xx kwietnia 2021 r. 

  
2. Dane firmy Boston Scientific wskazują, że Państwa placówka otrzymała produkty objęte zawiadomieniem 
(dodatkowo prosimy sprawdzić czy produkty te znajdują się u Państawa korzystając z załączonej listy wszystkich 
produktów objętych zawiadomieniem) 
 

Numer katalogowy (UPN) Numer Lot / partii /serii Zamówienie Klienta Wysłana ilość 
Ilość do zwrócenia 

(Jednostek) 

     
 

1. Potwierdzamy dokonanie kontroli wszystkich miejsc, w których może znajdować się wadliwy produkt. 
 
4. PROSIMY ZAZNACZYĆ JEDNO ZE STWIERDZEŃ*, PODPISAĆ TEN FORMULARZ i przesłać pod:  
«Customer_Service_Fax_Number» 
 

 Nie posiadamy żadnego produktu objętego zawiadomieniem. 
 

 Znaleźliśmy produkty objęte zawiadomieniem: Prosimy o podanie powyżej ilości do zwrotu. Jeśli zwracają 
Państwo produkt, którego nie ma na liście powyżej, prosimy podać także numer UPN, numer serii oraz ilość 
do zwrotu. 
 

W CELU ZWROTU PRODUKTU: 
1. Proszę skontaktować się z lokalnym Biurem Obsługi Klienta pod numerem «Customer_Service_Tel»  w celu ustalenia 
zwrotu wadliwych produktów.  
2. Proszę przygotować przesyłkę. 
3. Proszę przestrzegać instrukcji Lokalnego Biura Obsługi Klienta dotyczących odbioru tej przesyłki. 
 

 
NAZWISKO I IMIĘ* ___________________________________________TYTUŁ ______________________________ 
(Należy wpisać pismem maszynowym/drukowanym) 
 

Nr telefonu ________________________________ E-mail _____________________________________  
 
 
PODPIS klienta*________________________________________________DATA*_________________________ 
* Wymagane pole                  dzień/miesiąc/rok 

  

 

«Sold_to» - «Hospital_Name» - «City» - «Country_Name» 
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