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Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa

dotyczy urz dzenia do inhalacji
PARI SOLE® N / PARI SOLE® N Tracheo: 
uszkodzenie modu u czujników temperatury

Firma PARI GmbH otrzyma a pojedyncze reklamacje dotycz ce tego, e w wyniku 
dostania si  wilgoci do dolnej cz ci nebulizatora modu  czujników temperatury urz -
dzenia PARI SOLE® N / PARI SOLE® N Tracheo przestaje dzia a . W przypadku ad-
nego reklamowanego urz dzenia nie dosz o do powa nych obra e  u u ytkownika. Nie 
mo na jednak wykluczy , e szczególnie w przypadku pacjentów po tracheotomii 
mo e doj  do powa nych obra e  cia a.

Opis problemu cznie z ustalon  przyczyn

Na skutek dostania si  wilgoci do dolnej cz ci nebuli-
zatora jego modu  czujników temperatury mo e zosta  
uszkodzony. W takim przypadku nie dochodzi do auto-
matycznego wy czenia podgrzewania, co powoduje, 
e roztwór do inhalacji i powsta y z niego aerozol mog  

by  bardzo gor ce. Wówczas istnieje niebezpiecze -
stwo, e u ytkownik podczas inhalacji poparzy sobie 
b on  luzow .

Uszkodzenia nie da si  atwo rozpozna , poniewa  
w opisywanym przypadku kontrolki LED wiec  si  na 
ó to (faza nagrzewania) lub zielono (gotowo  do 

pracy), a nie na czerwono (usterka).

ó ta
zielona

czer-
wona



 

Oznaczenia wadliwych wyrobów medycznych

Produkt Numer wyrobu Zdj cie

Zestaw PARI SOLE® N 025G2000

PARI SOLE® N 025G2100

Zestaw PARI SOLE® N TRACHEO 025G2050

PARI SOLE® N TRACHEO 025G2150

Nebulizator PARI SOLE® N 025G2003
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Jakie rodki powinien przedsi wzi  u ytkownik?
Zasadniczo mo na dalej wykorzystywa  urz dzenie PARI SOLE® N / PARI SOLE® N 
do inhalacji.

Szczególn  ostro no  nale y zachowa  w przypadku pacjentów po tracheoto-
mii, poniewa  w tym przypadku jama ustna i gard o nie s  chronione w naturalny 
sposób.
W zwi zku z tym w przypadku pacjentów z tracheostomi  poza stosowaniem si  do 
wskazówek z instrukcji obs ugi nale y:
Upewni  si  przed ka dym u yciem, e temperatura aerozolu nie przekracza 43°C! 
W tym celu nale y post powa  nast puj co:
• Po nalaniu roztworu do inhalacji i zmontowaniu nebulizatora nale y go w czy  zgod-

nie z opisem w instrukcji.
• Nale y odczeka , a  faza nagrzewania si  zako czy i urz dzenie b dzie gotowe do 

pracy (kontrolka LED wieci na zielono).
• Zanim nebulizator zostanie pod czony do tracheostomii, nale y nacisn  przycisk 

przerywacza na nebulizatorze i sprawdzi  za pomoc  termometru temperatur  wyla-
tuj cego aerozolu bezpo rednio przy masce tracheostomijnej.

Aby unikn  wnikni cia wilgoci, dolna cz  nebuliza-
tora nie mo e by  nara ona na wilgo  (w celu jej 
oczyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji) d u ej ni  
60 minut. Nale y na przyk ad unika  d ugotrwa ego 
przetrzymywania nebulizatora w roztworze rodka 
czyszcz cego, poniewa  produkt nie jest do tego prze-
znaczony.



Je eli temperatura przekroczy 43°C, nebulizator nie mo e by  ju  u ywany. W takim 
przypadku nale y niezw ocznie skontaktowa  si  z firm  PARI. Nale y skorzysta  
z danych kontaktowych obowi zuj cych w danym kraju (poni ej).

Kontakt
Tel.: + 49 (0) 8151 279-220
Faks: +49 (0) 8151 279-6220
E-mail: export@pari.de

Termometr mo na bezp atnie zamówi  
w firmie PARI. W tym celu nale y przygoto-
wa  numer seryjny dolnej cz ci Pa stwa 
nebulizatora lub jednostki podstawowej.
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Moosstrasse 3 • 82319 Starnberg • Germany
Tel.: +49 (0)8151-279 0 • Fax: +49 (0)8151-279 101

E-Mail: info@pari.de • www.pari.de
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