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Formularz potwierdzenia Klienta 
Abbott Molecular Inc. 

Produkt: Alinity m System  
Nr kat.: 08N53-002 
Wszystkie aparaty 

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (UDI): 00884999048034  
Pilne notatki bezpieczeństwa dla następujących listów: 

FA-AM-DEC2021-262, FA-AM-DEC2021-263 oraz FA-AM-DEC2021-264 
z dnia 6 grudnia 2021 r. 

 
 
Szanowni Klienci firmy Abbott Molecular! 
 
Prosimy wypełnić poniższe rubryki, potwierdzając tym samym otrzymanie Pilnych notatek 
bezpieczeństwa FA-AM-DEC2021-262, FA-AM-DEC2021-263 oraz FA-AM-
DEC2021-264, a następnie odesłać wypełniony formularz faksem lub pocztą elektroniczną 
do dnia 20 grudnia 2021 r. na adres: 

 
Abbott Laboratories  

Do wiadomości: Krzysztof Zgolak 
nr faksu: +48 22 319 12 01 lub na adres e-mail: krzysztof.zgolak@abbott.com oraz 

QA_RegionEast@abbott.com 
 

 
Prosimy o podanie następujących informacji: 

Nr klienta  
 

Nazwa placówki 
 

 

Adres 
 

 Miasto 
 

 

Kraj  
 

 Kod pocztowy 
 

 

Nazwa  
 

 Stanowisko 
 

 

Nr 
telefonu 
 

 Adres e-mail lub inne 
dane kontaktowe 

 

 
 
Potwierdzenie Klienta 

Czy informacje podane w Pilnych notatkach bezpieczeństwa FA-AM-DEC2021-262, FA-AM-
DEC2021-263 oraz FA-AM-DEC2021-264 wysłanych do wszystkich użytkowników zostały 
zrozumiałe i wdrożone?  
 
____ Tak    ____ Nie   Jeśli nie, prosimy o wyjaśnienie przyczyny: 
_______________________________ 

 
________________________________   _______________ 
Podpis                                                                               Data 
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	Nr klienta

